
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
об утверждении типа средств измерений 

№ 53543-19 

 

 

 
Срок действия утверждения типа до 19 августа 2029 г. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  

Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе Drivesafe II 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Фирма "Alcohol Countermeasure Systems Corp.", Канада; 

Производственные площадки: "Alcohol Countermeasure Systems Corp.", 

Канада; ООО "АРИДЕС", Армения 

 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ 

- 

 

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ОС 

 

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ 

МП-242-2303-2019 

 

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год 

 

 
Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 марта 2024 г. N 817. 

 

 

 

Заместитель Руководителя                         Е.Р.Лазаренко 

 

 

 

 

   «28» июня 2024 г. 

 


